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注意事項

・アドインソフト「FGT-VC」およびその関連書類に関する著作権などの一切の権利は、当社に留保されるものとします。

・その他の注意事項につきましては、本ソフトインストール時に提示される利用規約文をご確認ください。
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はじめに                                                          

この度は、フォースゲージスタンド「FGS-□VC」専用 Excel アドインソフト「FGT-VC」をご利用頂き、まことに 

ありがとうございます。本取扱説明書は、「FGT-VC」(以下、本ソフト)の操作説明をまとめたものです。 

 

1．概要                                                                                         

本ソフトは、フォースゲージスタンド「FGS-□VC」で計測した荷重を、表計算ソフトに取り込むためのアドインソフト 

です。フォースゲージ(FGPシリーズ、FGPXシリーズ)を取り付けた「FGS-□VC」とパソコンを接続して、計測した 

荷重データを取り込みます。 

本ソフトは、以下の機能を有しています。 

 

・ 連続データの取込(MANU/SING/CONT/PROG モード) 

・ 繰返し回数、サンプリング数の設定(CONT/PROG モード) 

・ 連続データグラフの作成 

・ 上下限判定 

・ 連続データの統計計算 

・ トリガ機能 

 

2．構成                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Microsoft、Windows、及び Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または

商標です。 

 

 

動作環境 

・DOS/V互換機 

・Microsoft Windows® XP※(日本語環境） 

・Microsoft Windows® 7※(日本語環境） 

・Microsoft Windows® 8※(日本語環境） 

・Microsoft Excel® 2003※  

・Microsoft Excel® 2007※  

・Microsoft Excel® 2010※ 

 

 

アドインソフト「FGT-VC」 

FGS-□VC 

USB ケーブル 

デジタルフォースゲージ 

FGPX/FGP シリーズ 
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3．セットアップ手順                                                       

本ソフトをご使用の前に、本ソフトと通信用ドライバのインストールが必要です。 

 

  ●標準ユーザ権限でインストールを行う場合について                                                

   管理者権限でログオンしていないユーザーアカウントで本ソフトをインストールする場合、インストール時に下記の画面が 

   表示されます。 

   管理者アカウントのパスワードを設定している場合はパスワードを入力して「はい」をクリックし、インストールを続行してください。 

 

   ※ パスワードを設定していない場合は、パスワード入力欄をブランクのまま「はい」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 ダウンロードファイルの解凍                                                    

 弊社ホームページよりダウンロードした FGT-VC_download_v***.exe ファイルを解凍すると、保存先に以下のような 

 ファイル及びフォルダが解凍されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ***はバージョン情報を示しています。 

・FGT-VC_v***.msi 

・FGT-VC 取扱説明書.pdf 

管理者アカウント名 
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 3.2 FGT-VC インストール手順                                                   

  FGT-VC_v***.msiのファイルをダブルクリックすると、「FGT-VC」のインストールを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダブルクリック 

① ② 

③ ④ 

「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。 利用規約をお読み頂き、「使用許諾契約の条項に同意します」に 

チェックを入れ、「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。 

「ユーザ名」、「所属」を入力し、 

「このコンピュータを使用するすべてのユーザ」にチェックを 

入れてください。 

「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。 

「インストール」をクリックすると、 

インストールを開始します。 

⑤ 

「完了」をクリックし、インストールが完了します。 

 



 

 4 

  ● 本ソフトのインストールが完了すると、C:\フォルダ内に下記のフォルダ、ファイルが作成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ソフトを正しく動作させることができなくなる可能性があるため、Driver フォルダ、fgt-vc.ini ファイルの内容 

変更や移動及び FILE フォルダの移動は絶対に行わないで下さい。 

FGT-VC フォルダ 

：USB ドライバフォルダ※ 

：Excel アドインソフト（FGT-VC） 

：FGT-VC 設定ファイル※ 

：作成ファイルの保存先※ 

 

+--- Driver 

+--- FGT-VC.xla         

+--- fgt-vc.ini 

+--- FILE 
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 3.3 USB ドライバ インストール手順                                        

  FGS-VC の電源を入れた状態で、USB ケーブルを PC の USB ポートに挿入してください。 

  ドライバのインストール方法については御使用の PC環境によって若干異なります。 

   下記の PC環境に合わせてインストールを行ってください。 

 

   WindowsXPの場合                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、 

「次へ」をクリックしてください。 

ドライバのインストールが開始されます。 

① ② 

③ ④ 

PC と FGS-VC を接続すると上記画面が表示されますので、 

「いいえ 今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックしてください 

「次の場所で最適のドライバを検索する」、「次の場所を含む」 

にチェックし、OSの種類に応じて下記フォルダを選択してください。 

 ・ 32bit OS ： C:\FGS-VC\Driver\32bit CDM v2.08.28 Certified 

 ・ 64bit OS ： C:\FGS-VC\Driver\64bit CDM v2.08.28 Certified 

自動的に「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されない場合は、 

「コントロールパネル」 → 「システム」 → 「ハードウェア」 →  

「デバイスマネージャ」 を開き、「丌明なデバイス」と標記されているデバイスの 

プロパティから 「ドライバ」 → 「ドライバの更新」 を選択すると、 

上記のハードウェア検索ウィザードが開始されます。 

「完了」をクリックすると、ハードウェアの検索ウィザードが終了します。 

⑤ 
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   ●COMポート番号の確認 

    割り当てられた COMポート番号は、デバイスマネージャより確認できます。 

    本ソフト起動時の COMポート番号選択では、デバイスマネージャに表示されている COMポート番号を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●COMポート番号の変更 

    COMポート番号を変更する場合は、プロパティの「ポートの設定」より「詳細設定」を開き、「COMポート番号」を変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※□には COMポート番号が入ります。 

右クリック 

クリック 

クリック 

クリック 
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  Windows7、8の場合                                                                     

     FGS-VCの電源を入れた状態で、USBケーブルを PCの USBポートに挿入して、「デバイスマネージャ」を表示してください。 

 

     ● Windows7の場合                        ● Windows8の場合                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右クリック 
右クリック → プロパティ 

クリック 

デバイスマネージャの「ほかのデバイス」から 

「USB Serial Port」のプロパティを開いてください。 

クリック 
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 ●管理者権限でログオン時                   ●標準ユーザ権限でログオン時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロパティ画面の「ドライバの更新」を選択し、 

ドライバの更新を開始してください。 

③ 標準ユーザ権限でログオン時は、 

管理者権限による変更許可を実施した後に 

プロパティ画面の「ドライバの更新」を選択し、 

ドライバの更新を開始してください。 

「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します。」 

をクリックし、次へ進んでください。 
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●COMポート番号の確認 

 割り当てられた COMポート番号は、デバイスマネージャより確認できます。 

 本ソフト起動時の COMポート番号選択では、デバイスマネージャに表示されている COMポート番号を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●COMポート番号の変更 

  COMポート番号を変更する場合は、プロパティの「ポートの設定」より「詳細設定」を開き、「COMポート番号」を変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※□には COMポート番号が入ります。 

インストールが完了すると上記画面が表示されますので

「閉じる」をクリックして終了してください。 

「参照」から「C:\FGS-VC\Driver」を選択し、 

「次へ」をクリックしてください。 
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4. アドインソフト内容                                         

 4.1 起動                                                         

 C:\内の「FGT-VC」フォルダ内にある「FGT-VC.xla」ファイルをダブルクリックすると、Excel 画面が立ち上がります。 

  Excel のバージョンにより起動の手順が異なりますので、下記の手順に従い本ソフトを起動してください。 

 

   Excel2003の場合                                                                     

    

    ● 本ソフトを起動すると、マクロの有効/無効選択ウィンドウが表示されますので、「マクロを有効にする(E)」を選択して 

      ください。Excel画面のメニューバーに、”FGT-VC” が追加されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ● マクロの有効/無効選択ウィンドウが表示されない場合は、本ソフトを開始する前に、Excelのツールバーから「ツール」を 

       選択し、「マクロ」 → 「セキュリティ」からセキュリティ設定画面を開き、セキュリティレベルを「中」以下に変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGT-VC.xla 
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   ● FGS-VC とパソコンを接続し、新規にブックファイルを開いた後、Excelのメニューに追加された ”FGT-VC” メニューから 

     「開始」を選択すると、“FGT-VC”が起動します。 

   

   ● 「バージョン情報」を選択すると、本ソフトのバージョンを確認することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGT-VC開始 

バージョン情報 
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  Excel2007、Excel2010の場合                                                              

    ● 本ソフトを起動すると、マクロの有効/無効選択ウィンドウが表示されますので、「マクロを有効にする(E)」を選択して 

      ください。Excel画面のメニューバーに、”アドイン”が追加され、その中から”FGT-VC”メニューを選択することが出来る様に 

      なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ● FGS-VC とパソコンを接続し、新規にブックファイルを開いた後、Excelのメニューに追加された ”FGT-VC” メニューから 

      「開始」を選択すると、“FGT-VC”が起動します。 

   

   ● 「バージョン情報」を選択すると、本ソフトのバージョンを確認することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGT-VC.xla 

FGT-VC開始 

バージョン情報 
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   ● マクロの有効/無効選択ウィンドウが表示されない場合は、本ソフトを開始する前に、下記手順でマクロのセキュリティレベルを 

     変更してください。 

     ・Excel2007の場合                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      マークをクリックし、 

「Excelのオプション」をクリックします。 

「セキュリティセンター」から 

「セキュリティセンターの設定」を開いてください。 

「マクロの設定」の 

「警告を表示して全てのマクロを無効にする」 

を選択し、「OK」をクリックしてください。 
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     ・Excel2010の場合                                                                     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マクロの設定」の 

「警告を表示して全てのマクロを無効にする」 

を選択し、「OK」をクリックしてください。 

「セキュリティセンター」から 

「セキュリティセンターの設定」を開いてください。 

Excelツールバーの「ファイル」をクリックし、 

「オプション」を開いてください。 
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 4.2 初期画面                                                            

 初期画面では、COM ポート番号を選択し、FGS-VC との通信を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK ボタンクリック時、スタンドと正しく通信することが出来ない場合は下図のメッセージボックスが 

表示され、次の画面へ進むことはできません。 

 

 

 

      

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 通信ポート選択 

 COM1～COM15 を、ご使用のパソコンの設定に従い選択してください。 

有効なポートの COM 番号の前に○が付きます。 

② OK ボタン 

 次の画面へ進みます。 

③ キャンセルボタン 

 初期画面を閉じ、FGT-VCを終了します。 

 

 

① 

② ③ 

②スタンド本体の電源が投入されていない場合、または上記以外の通信エラーが発生した場合 

①「通信ポート選択」でパソコンの設定とは異なる通信ポートを選択している場合 

またはパソコンとスタンドが接続されていない場合 

③スタンドが動作中の場合、またはパラメータ設定中の場合 
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4.3 データファイルの作成                                                         

本ソフトでは、起動時に C:\内の「FGT-VC」フォルダ内にある「FILE」フォルダにデータ取込用のファイルを自動で 

作成し、名前をつけます。 

自動保存は行いませんので、エクセルの保存機能にてファイルを保存してください。 

 

①ファイル名称                                                  

  ファイル名称例 ： VC20090121‐1.xls 

  上記の様に[「VC」＋「年月日(8桁)」＋「-」＋「連番」＋「拡張子」]となります。 

  「拡張子」は Excel2003 の場合「.xls」、Excel2007、2010 の場合「.xlsx」となります。 

 

②シート作成                                                   

計測シートは「VC-（連番）」という名称で自動作成します。 
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 4.4 メイン画面                                                            

 初期画面にて正常通信が可能な場合、以下のメイン画面が表示されます。 

 ここでは、各種設定やデータ取込の開始、終了操作を行うことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 

①↓PUSH ボタン PUSH 方向
※1

に動作し、データの取込を開始します。 

このときの FGS-VC 本体の動作は、設定されている動作モードにより異なります。 

②STOP ボタン 動作及びデータの取込を終了します。 

③PULL↑ボタン  PULL 方向
※1

に動作し、データの取込を開始します。 

このときの FGS-VC 本体の動作は、設定されている動作モードにより異なります。 

④取込間隔選択欄 データの取込間隔を 10 回/秒、20回/秒、50回/秒から選択します。 

⑤繰返し回数入力欄 

入力範囲：1～9999     

CONT モード及び PROGモード時の繰返し回数(連続して同じ動作を繰り返す回数) 

を入力します。 

⑥グラフ作成 チェックすると、データ取込み後、Excel のシートに荷重と変位のグラフ 

(CONT/PROG モードでは 10件までの重ね合わせグラフ)を作成します。 

⑦サンプリング数入力欄 

入力範囲： 

グラフ ON 時  0～ 250 

グラフ OFF 時 0～9999 

CONT/PROG モード時、入力したサンプリング数だけ計測シートを作成し、データ 

を取り込みます。なお、0 入力時は繰返し回数だけデータを取り込みます。 

（但し、グラフ作成 ON 時は最大 250シート以上の作成丌可） 

⑧トリガ 

入力範囲： 

変位時 0.0～400.0 

荷重時 可変※2 

「荷重」選択時 ：|計測荷重|≧入力値となった時点から、連続データの 

取り込みを開始します。 

「変位」選択時 

 

：|変位データ|≧入力値となった時点から、連続データの 

取り込みを開始します。 

 

⑮データ入力範囲設定 インプット画面 

① 

② 

③ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑯ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑭

⑮ 

1 ⑰ 
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   ※1： PROG モード時は、クリックしたボタン（PUSH/PULL）に関わらず、設定している動作方向に 

      動作を開始します。JOG モードには対応していません。 

   ※2： 接続しているフォースゲージの定格値により、入力範囲が変化します。（「5．可変入力範囲」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 

⑨絶対値チェックボタン チェックすると荷重値を絶対値で表示します。 

⑩距離積算チェックボタン チェックすると、移動距離を積算表示します。（MANU モードを除く） 

⑪上下限判定 

入力範囲：可変※2 

最大値に対して判定を行う場合の判定値を入力します。 

上限判定値＜下限判定値の値は入力丌可です。 

上限判定値＝下限判定値＝0の場合は判定を行いません。 

⑫風袋引き スタンドに接続したフォースゲージの風袋引きを行ないます。 

⑬ピークリセット スタンドに接続したフォースゲージのピークリセットを行ないます。 

⑭セル選択表示欄 選択した計測データ取り込み開始セルの座標を表示します。 

（グラフ作成 OFF 時のみ） 

⑮データ入力範囲設定画面 設定ボタンを押すと表示されます。ここから計測データ取り込み開始セルを 

選択することが可能です。 

⑯接続 FG 接続中のフォースゲージの型式を表示します。 

⑰ステータス FGS-VCの動作状態を表示します。 
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 4.5  計測動作                                                           

 メイン画面で「↓PUSH」、または「PULL↑」ボタンを押すことで、FGS-VCの動作が開始し、計測データを Excel へ 

 取り込むことが可能です。 

 

 ①データ取り込み                                                      

   計測動作を開始すると、計測データ（動作開始位置からの変位(㎜)と、そのときの荷重値）を Excel に取り込みます。 

   計測データの取り込み件数は、メイン画面で選択した取込間隔により以下の様に変化します。 

・10 回/秒 ・・・ 1 秒間に約 10件の計測データを取込む 

・20 回/秒 ・・・ 1 秒間に約 20件の計測データを取込む 

・50 回/秒 ・・・ 1 秒間に約 50件の計測データを取込む 

 

 

 

 

 

 ②取込可能データ件数                                             

  1 回の試験動作で取り込み可能なデータ件数は、グラフ ON 時は 32000 件、グラフ OFF 時は 65000 件までとなり

ます。 

  それ以上のデータ件数を一度に取込むことはできません。 

  また、Excel の書き込み可能な行数の範囲を超えてデータを書き込もうとした場合はエラーメッセージが出現し、 

  データ取込を続けることはできません。 

  

 

 

 

 

 

 ③繰返し回数                                                  

  CONT モード、PROGモードに対して、連続して試験動作を行う場合に指定します。 

  グラフ作成 OFF の場合については最大 9999 回、ON の場合は最大 250回まで繰返し動作を行うことが可能です。    

  （MANU モード、SING モードでは無効） 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の取込間隔の設定に対する 1 秒間当たりの計測データ取込件数は、おおよその値を示します。 

正確な取込件数を保障するものではありません。 

膨大な量の計測データ等を 1 つのファイルに取り込む等の操作を行った場合、Excel の処理が非常に遅く 

なったり、フリーズ状態になる等の動作異常が発生する可能性があります。 

それらの危険性を回避するために、なるべく新しい BOOK ファイルに保存したり、こまめに上書き保存を 

行って頂く事を推奨致します。 

本体の繰返し回数より大きい値を繰返し回数で設定すると、以下のメッセージが表示されます。 

この場合、続行を選択するとそのまま試験動作を開始できますが、繰返し回数は本体設定までしか 

行えませんので御注意下さい。 
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  ④サンプリング数                                              

 CONT モードや PROGモードの場合は、サンプリング数を設定することにより、連続して行う動作のうち何件の 

 計測データを計測シートとして残すかを設定することが可能です。 

 サンプリング数を設定した場合、作成する計測シートは以下の様になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ● 計測シートとして残す試験回数の決定方法 

   ・サンプリング数が 1 回の場合は、最初の計測データを計測シートとして残します。 

   ・サンプリング数が 2 回以上の場合、計測シートに残す計測データは以下の様に決定します。 

      

     繰返し回数 y  において、サンプリング数 x  だけ計測シートを残す場合、等間隔で計測データを 

     サンプリングすると仮定すると、その間隔 A は 

 

 

 ①式より、サンプリングされる動作回数を、順に B (1)、B (2)、B (3)・・・・B ( x ) とすると、B ( c )は 

   

 

 ②式によって求めた値 )(cB には小数点以下が含まれる可能性があるため、整数部分を )(cB とすると、 

 

 

 の値が、計測データを計測シートとしてサンプリングする動作回数となります。 

 ※ 最初（繰返し回数 1回目）と最後（繰返し終了時）の計測データは、必ず計測シートとして残します。 

 ※ サンプリング数が 0の場合は、全ての計測結果を計測シートに残します。 

 

 

 

 

 

B (1)、B (2)、B (3) ・・・B ( x ) 

11)-()(  cAcB  ・・･②   （c は 1～サンプリング数 x -1 までの値） 

1

1






x

y
A      ・・・① 

例 ： 繰返し回数 20 の場合 (VC-1 から開始時) 

サンプリング数 10 

サンプリング数 5 

サンプリング数 1 

サンプリング数 20 

全て計測シートに残す（計 20 シート） 

 

1、5、10、15、20 回目を計測シートに残す（計 5 シート） 

先頭だけ計測シートに残す（計 1 シート） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1、3、5、7、9、11、13、15、17、20 回目を計測シートに残す（計 10 シート） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

VC-1 

VC-1           VC-2 ・ ・ ・ 

VC-1   VC-2   VC-3 ・ ・  ・ 

VC-1 ・・・ 

 

  

：計測シートとして残す試験 

 

●サンプリング数は、繰返し回数より大きい値を 

入力することは出来ません。 

入力した場合は左図のメッセージが表示されます。 
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 ⑤トリガ動作                                                   

   トリガを設定することにより、計測データの取得開始のタイミングを決めることが可能です。 

   トリガには「荷重トリガ」と「変位トリガ」の 2 種があり、メイン画面にてどちらかに設定することが可能です。 

   荷重トリガ、変位トリガ共に取得データの絶対値に対して判定を行います。 

   また、距離積算を選択している場合では、積算した変位の値に対して判定を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥荷重 絶対値表示                                               

 メイン画面にて荷重の絶対値表示 ON・OFF を設定することが可能です。 

 ONに設定すると、荷重の計測データは絶対値で Excel に取り込まれます。 

                                                              

 ⑦距離積算                                                     

 MANU モード以外の動作モードに対して、距離積算の ON・OFFを設定することが可能です。 

 距離積算を ONに設定すると、取り込む変位データは実際に動作した距離となります。 

 距離積算を OFF した場合は、取り込む変位データは試験開始位置からの距離となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 ： 荷重トリガ 10N に設定した場合の計測データ取込開始条件 

引張方向に 10N の荷重 

が掛かった時点から 

計測データの取り込み開始 
圧縮方向に 10N の荷重 

が掛かった時点から 

計測データの取り込み開始 

変位データの遷移 

0 

動作開始位置 折り返し位置 動作終了位置 

動作終了位置 

A 2A 

距離積算 ON 

距離積算 OFF 

往路 

往路 

復路 

復路 

実際に動作した距離 

動作開始位置 

から見た距離 

往路 

動作開始位置 

折り返し位置 
   A 

 

距離 A 

     

 

   0 

復路 
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 ⑧上下限判定値                                               

 取り込んだ荷重データの最大値と上下限判定値を以下の様に比較して試験結果の判定を行います。 

   (上限判定値 = 下限判定値 = 0 の場合は「判定なし」) 

    ● 下限判定値 ≦ 最大値 ≦ 上限判定値 → OK 判定 

    ● 上限判定値 ＜ 最大値         → HIGH 判定 

    ● 下限判定値 ＞ 最大値         → LOW 判定 

   上下限判定値は、グラフでは以下の様に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨セル選択について                                              

   セル選択は、グラフ OFF 時のみ可能です。 

   グラフ ONの場合は、計測データの取り込み開始位置はセル（1,1）に限定されます。 

   グラフ OFF 時に「設定」ボタンを押すと、以下のようなインプット画面が表示されます。 

   インプット画面が表示された状態で Excel のセルを選択すると、セルのアドレスがインプット画面に表示されます。 

   この状態で計測データ取り込みを開始すると、選択したセルから取り込みを開始することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●上限判定値＜下限判定値の条件で入力することは 

出来ません。 

入力した場合は左図のメッセージが表示されます。 

上限判定値：ピンク色の破線 

下限判定値：水色の破線 

データ入力範囲設定 インプット画面 

選択したセルよりデータ取り込み開始 

(範囲で指定した場合は、一番左上のセルがデータ取込開始位置となります。) 
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 4.6 MANU モード動作                                                          

  ①MANU モード時の FGS-VC動作                                        

    FGS-VCの本体設定がMANU モードの場合、メイン画面の、「↓PUSH」または「PULL↑」ボタンをクリックする 

    ことでMANU モードの動作とデータ取り込みを開始します。 

   「↓PUSH」ボタンを押した場合は PUSH 側のリミットスイッチが ON する位置まで、 

    「PULL↑」ボタンを押した場合は PULL 側のリミットスイッチが ONする位置まで動作します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②MANU モード時のデータ取り込み                                        

  MANU モードでは、以下の様に Excel に計測データを取り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ヘッダ部分には、メイン画面での設定値などが表示されます。 

グラフ ON 時 

ヘッダ 

計測データ 

グラフ OFF時 

ヘッダ 

計測データ 

PUSH ボタンクリック時 

開始位置 

終了位置 

(PUSH 側リミット ON)  

PUSH 側リミット 

PULL ボタンクリック時 

開始位置 

終了位置 

PULL側リミット 

(PULL 側リミット ON)  
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  ③グラフ                                                  

   メイン画面において、グラフ作成を ON にしている場合のみ、計測終了後に計測結果のグラフを作成します。 

 グラフの横軸は変位(mm)、縦軸は荷重(単位)となり、MANU モード動作開始時（トリガが有効な場合は 

 データ取り込み開始時）から動作終了時までの計測データを赤いラインのグラフで表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④シート移動                                                 

  ・グラフ ONの場合                                                

  1シートにつき一回のMANU 動作における計測データのみ取り込み可能です。 

    1回の計測データ取り込みが終了すると、新規に計測シート「VC-（現在のシート番号+1）」を作成し、次の 

  計測データをそのシートに取り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変位(mm)-荷重グラフ 

新規シート「VC-2」 

セル（1，1）より開始 

新規シート「VC-2」作成 

次の計測 

1 回目の計測：「VC-1」に 

計測データ取り込み 
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  ・グラフ OFFの場合                                            

  1回の計測データ取り込みが終了すると、次の列から計測データの取り込みを開始します。 

  計測シートの右端まで計測データを取り込んだ場合は、新規に計測シート「VC-（現在のシート番号+1）」を 

  作成し、次の計測データをそのシートの 1 列目に取り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 回目のセル選択位置 

次の計測データ取り込み開始位置 

Excel に書き込める列の範囲を超えた場合は、 

新しい計測シート（VC-(連番))シートを作成して 

書き込みを続けます。 
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 4.7  SING モード動作                                                       

  ①SINGモード時の FGS-VC 動作                                        

  FGS-VCの本体設定が SINGモードの場合、メイン画面の、「↓PUSH」または「PULL↑」ボタンをクリックする 

  ことで SINGモードの動作とデータ取り込みを開始します。 

  「↓PUSH」ボタンを押した場合は、PUSH 側のリミットスイッチが ON する位置まで PUSH 方向へ移動した後、 

  PULL 側リミットスイッチが ON するまで PULL方向へ動作します。 

  「PULL↑」ボタンを押した場合は、PULL 側のリミットスイッチが ON する位置まで PULL 方向へ移動した後、 

  PUSH 側リミットが ONするまで PUSH 方向へ動作します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSH ボタンクリック時 

開始位置 

折り返し位置 

PUSH 側リミット 

(PUSH 側リミット ON)  

折り返し位置 

終了位置 

PULL側リミット 

(PULL 側リミット ON)  

往路動作 復路動作 

PUSH ボタンクリック時 

開始位置 

折り返し位置 

PUSH 側リミット 

(PULL 側リミット ON)  
折り返し位置 

終了位置 

PULL側リミット 

(PUSH 側リミット ON)  

往路動作 復路動作 
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  ②SING モード時のデータ取り込み                                       

  SING モードでのデータ取り込みにおける内容は、MANU モードと同様です。 

 

  ③グラフ                                                   

  メイン画面において、グラフ作成を ONにしている場合のみ、計測終了後に計測結果のグラフを作成します。 

  グラフの横軸は変位(mm)、縦軸は荷重(単位)となり、SING モード動作開始時（トリガが有効な場合は計測データ 

  取り込み開始時）から往路動作終了までの計測データを赤いラインのグラフで、復路動作開始から動作終了までの 

  計測データを青いラインのグラフで表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④シート移動                                                     

  シート移動については、MANU モードと同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

変位(mm)-荷重グラフ（距離積算 ON） 

往路 復路 

変位(mm)-荷重グラフ（距離積算 OFF） 

往路 

復路 
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  ⑤MAX-S シート                                              

  SING モード動作時のみ、MAX-S シートを作成します。 

  MAX-S シートには、1 回の SING モード動作毎の最大荷重が、1 行ずつ記入されます。 

  MAX-S シートは、選択中の BOOK ファイルで初めて SING モードの計測データを取り込んだ場合、現在選択している 

  計測シートの 1 つ前に、シート名「MAX-S」シートとして作成されます。そのため、1 つの BOOK ファイルに対し 

  MAX-S シートは 1 つしか作成されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 回の動作毎の最大荷重 

連続して行った試験動作の回数を表示します。 

対応する計測シートの名前を表示します。 

対応する計測シートにリンクしており、クリックすると対応する 

計測データへ飛ぶことが可能です。 

試験回数毎の最大荷重と、 

そのときの変位を表示します。 

最大荷重に対する統計結果 

ここで表示される最大値、最小値、平均値、標準偏差

は、試験回数毎の最大荷重から算出します。 

接続 FG や荷重単位が表示されます。 

試験回数 計測シート 変位(mm) 最大荷重 

1 VC-1 42.17 12.2 

2 VC-2 28.74 10.68 

3 VC-3 51.13 10.85 

4 VC-4 23.92 6.9 

5 VC-5 42.7 8.61 

 

SING モードの計測シート 

SING モードの計測シートの先頭に「MAX-S」シートを作成 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-17'!A1%23'VC-17'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-18'!A1%23'VC-18'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-19'!A1%23'VC-19'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-20'!A1%23'VC-20'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-21'!A1%23'VC-21'!A1
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 4.8 CONT モード動作                                                        

 

  ①CONT モード時の FGS-VC 動作                                       

  FGS-VCの本体設定が CONT モードの場合、メイン画面の「↓PUSH」、または「PULL↑」ボタンをクリックする 

  ことで CONT モードの動作とデータ取り込みを開始します。 

  「↓PUSH」ボタンを押した場合は、PUSH 側へ動作を開始し、PUSH 側リミットスイッチ ON→PULL 側リミット 

  スイッチ ONの往復動作を繰返し回数だけ行います。 

  「PULL↑」ボタンを押した場合は、PULL 側へ動作を開始し、PULL側リミットスイッチ ON→PUSH 側リミット 

  スイッチ ONの往復動作を繰返し回数だけ行います。 

  繰返し回数はメイン画面より設定可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSH ボタンクリック時 

開始位置 

折り返し位置 

PUSH 側リミット 

(PUSH 側リミット ON)  

折り返し位置 

終了位置 

(PULL 側リミット ON)  

往路動作 繰返し回数だけリミットスイッチ間を往復 

復路動

作 

往路動

作 

PULL 側リミット 

1 回目 往路動作 

1 回目 復路動作 

2 回目 往路動作・・・ 

PULL ボタンクリック時 

開始位置 

(PUSH 側リミット ON)  

終了位置 

折り返し位置 

(PULL 側リミット ON)  

往路動作 繰返し回数だけリミットスイッチ間を往復 

往路動

作 

復路動

作 

PULL側リミット 

PUSH 側リミット 

1 回目 往路動作 

1 回目 復路動作        

2 回目 往路動作・・・ 
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  ②CONT モード時のデータ取り込み                                       

 CONT モードでは、以下の様に Excel に計測データを取り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヘッダ部分には、メイン画面での設定値などが表示されます。 

 

  ●サンプリング数と計測シートについて 

   CONT 動作モードの場合、サンプリング数を設定することで、連続して行う動作の内サンプリング数分の 

   計測シートを作成することが可能です。計測シートが残らない場合は、そのときの最大荷重値のみ 

   MAX シートに記録します。 

 

  ●回数について 

   グラフ ON時にヘッダに表示される「回数」は、連続して何回往復動作を行ったかを表示します。 

 

   ●MAX シートについて 

    連続して試験動作を行った場合、1 回の試験毎の最大荷重値を計測シートとは別のシート（MAX シート）に 

    1行ずつ記録します。MAX シートへは、ヘッダのリンクから直接飛ぶことが可能です。 

    詳しい内容については次項を御参照ください。 

  

  ●CONT モードでは、グラフ ON/OFF の設定に関らず、計測シートにはグラフは作成されません。 

 

 

グラフ ON 時 グラフ OFF 時 

ヘッダ 

計測データ 

ヘッダ 

計測データ 
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  ③MAX シート                                                

   CONT モードで連続して行った試験動作 1回分毎の最大荷重値を、MAX シートに 1行ずつ記録します。 

   CONT モードでのMAX シートは以下のようになります。 

 ・シート名 ： MAX-（連番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 回の動作毎の最大荷重 

試験回数 計測シート 変位(mm) 最大荷重 

1 VC-1 50.73 10.16 

2 VC-2 49.66 14.05 

3 VC-3 44.31 8.12 

4 VC-4 47.52 8.48 

5 VC-5 51.21 5.73 

 

連続して行った試験動作の回数を表示します。 

対応する計測シートの名前を表示します。 

対応する計測シートにリンクしており、クリックすると対応する 

計測データへ飛ぶことが可能です。 

試験回数毎の最大荷重と、 

そのときの変位を表示します。 

最大荷重に対する統計結果 

ここで表示される最大値、最小値、平均値、標準偏差

は、試験回数毎の最大荷重から算出します。 

繰返し回数、サンプリング数は、メイン画面で 

設定した値が記入されます。 

接続 FG や荷重単位が表示されます。 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-17'!A1%23'VC-17'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-18'!A1%23'VC-18'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-19'!A1%23'VC-19'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-20'!A1%23'VC-20'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syunta.sato/Application%20Data/Microsoft/VC20090407-4.xls%23'VC-21'!A1%23'VC-21'!A1


 

 32 

  ④MAX シートグラフ                                              

   メイン画面でグラフ作成 ONの場合のみ、MAX シートに重ね合わせグラフが作成されます。 

   重ね合わせグラフに反映されるのは、動作開始後に作成された計測シートの内、先頭から 10回分の計測シートに 

   取り込まれた計測値となります。 

   グラフに使用する計測データは、重ね合わせグラフの下に書き込まれます（重ね合わせグラフ用計測データ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤シート移動                                                     

 シート移動については、MANU モードと同様です。 

 但し、CONT モードでは動作開始時に必ず MAX シートを新規に作成します。 

 

 

重ね合わせグラフ用計測データ 

凡例 

重ね合わせグラフ 

●作成した計測シートの、先頭から最大 10回分のグラフを重ね合わせて表示 
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 4.9  PROG モード動作                                                       

  ①PROG モード時の FGS-VC動作                                       

  FGS-VCの本体設定が PROG モードの場合、メイン画面の「↓PUSH」、または「PULL↑」ボタンをクリック 

  することで PROG モードの動作とデータ取り込みを開始します。 

  PROG モードにおいては、PUSH、PULL どちらのボタンをクリックしても、本体に設定した動作を開始します。 

  PROG モードでは、以下の順で動作します。 

  

  （1）接触荷重検出                                              

   「接触荷重」を検出するまで動作します。 

  （2）ゼロ点荷重検出                                              

   接触荷重検出後、荷重値が「ゼロ点荷重」になるまで減圧方向に動作します。 

  （3）P1 動作                                                 

   ゼロ点荷重を検出した点から P1 まで動作します。 

  （4）P2 動作                                                 

P1 から P2 まで動作します。 

  （5）P3 動作                                                 

   P2 から P3まで動作します。 

 （6）P4動作                                                 

   P3 から P4まで動作します。 

 （7）P5動作                                                 

P4 から P5 まで動作します。 

  （8）戻り動作                                                 

P5 から試験動作を開始した位置まで戻ります。 

  

  ※各パラメータの設定方法については、「FGS-VC」本体側取扱説明書を御参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSH or PULL ボタンクリック時 

or 

開始位置 終了位置 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

折り返し位置 

ゼロ点荷重検出 

接触荷重検出点 
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  ②PROGモード時のデータ取り込み                                      

  PROG モードでのデータ取り込みにおける内容は、CONT モードと同様です。 

   PROGモードでは、ゼロ点検出位置から P5まで移動する間の計測データを取り込みます。 

 

  ③上下限判定                                                  

  PROG モードでの上下限判定内容は、MANU モードと同様です。 

  PROG モードでは、1 回分の動作（ゼロ点検出位置から P5 まで移動する間）における計測データから荷重の 

  最大値を計算し、判定を行います。 

 

  ④MAX シート                                                  

  PROG モードでの MAX シートにおける内容は、CONTモードと同様です。 

 

  ⑤MAX シートグラフ                                               

  PROG モードでの MAX シートグラフにおける内容は、CONTモードと同様です。 

 

  ⑥シート移動                                                  

  シート移動については、MANU モードと同様です。 

  但し、PROGモードでは繰返し回数分の往復動作が終了する度に MAX シートを新規で作成します。 
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5．可変入力範囲                                                          

 

 以下表のように、荷重に関係する入力値の入力範囲は、接続 FG の型式に依存します。 

 

FG 型式 単位 上限判定値 下限判定値 荷重トリガ 

FG□-0.2 N 0～2.000 （小数点以下第 3位まで入力可能） 

g 0～200.0 （小数点以下第 1位まで入力可能） 

FG□-0.5 N 0～5.000 （小数点以下第 3位まで入力可能） 

g 0～500.0 （小数点以下第 1位まで入力可能） 

FG□-1 N 0～10.00 （小数点以下第 2位まで入力可能） 

g 0～1000 （小数点以下第 0位まで入力可能） 

FG□-2 N 0～20.00 （小数点以下第 2位まで入力可能） 

kg 0～2.000 （小数点以下第 3位まで入力可能） 

FG□-5 N 0～50.00 （小数点以下第 2位まで入力可能） 

kg 0～5.000 （小数点以下第 3位まで入力可能） 

FG□-10 N 0～100.0 （小数点以下第 1位まで入力可能） 

kg 0～10.00 （小数点以下第 2位まで入力可能） 

FG□-20 N 0～200.0 （小数点以下第 1位まで入力可能） 

kg 0～20.00 （小数点以下第 2位まで入力可能） 

FG□-50 N 0～500.0 （小数点以下第 1位まで入力可能） 

kg 0～50.00 （小数点以下第 2位まで入力可能） 

FG□-100 N 0～1000 （小数点以下第 0位まで入力可能） 

kg 0～100.0 （小数点以下第 1位まで入力可能） 

FGPX-250H N 0～2500 （小数点以下第 0位まで入力可能） 

kg 0～250.0 （小数点以下第 1位まで入力可能） 

FGPX-500H N 0～5000 （小数点以下第 0位まで入力可能） 

kg 0～500.0 （小数点以下第 1位まで入力可能） 
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6. よくあるエラーメッセージと対処                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

繰返し回数の入力範囲を超えて入力しています。 

メッセージの指示に従い、入力値を変更して 

下さい。 

 

 

 

 

 

トリガの入力範囲を超えて入力しています。 

メッセージの指示に従い、入力値を変更して 

下さい。 

 

 

 

 

 

サンプリング値の入力範囲を超えて入力して 

います。 

メッセージの指示に従い、入力値を変更して 

下さい。 

 

 

 

 

 

スタンド側が動作できない状態にあります。 

MANU、SING、CONT、PROG モードのいずれかに 

設定されていることを確認して下さい。 

（設定モードでの動作：丌可） 

 

 

 

 

 

1 シートに記録できるデータ数を超えています。 

新規 Book ファイルかシートを作成し、そちらに 

計測データを取り込んでください。 

 

 

 

 

 

FGS-□VC 本体の非常停止ボタンが ON になって 

います。非常停止ボタンを解除してから動作を 

開始して下さい。 

 

 

 

 

 

フォースゲージが FGS-□VC 本体に接続されて 

いません。接続を確認して下さい。 
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PULL 側のオーバーロードが発生しています。 

PUSH 側の動作を行い、PULL 側のオーバーロード 

を解除して下さい。 

 

 

 

 

 

PUSH 側のオーバーロードが発生しています。 

PULL 側の動作を行い、PUSH 側のオーバーロード 

を解除して下さい。 

 

 

 

 

 

PULL 側のリミットスイッチが ONになっています。

本体を動作させるか、リミットドグの位置を、 

リミットスイッチが ON しない位置に調節して 

ください。 

 

 

 

 

 

PUSH 側のリミットスイッチが ON になっています。

本体を動作させるか、リミットドグの位置を、 

リミットスイッチが ON しない位置に調節して 

ください。 

 



本製品の保証書は、製品に添付しております。
保証内容は、保証書裏面をご覧下さい。

営業時間　平日9:00～19:00 (土曜日、お盆、年末年始は除く)

●通話料金が掛かります。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

東　京　支　店 / 東京都品川区大崎1-20-13日本電産東京ビル　〒141-0032　　　 東 京(03)3494-0721　FAX(03)3494-0720

金 沢 営 業 所 / 金沢市駅西新町2丁目16番7号　〒920-0027　　　 金 沢(076)233-2626　FAX(076)233-2627

本社･経営企画部 / 京 都 府 長 岡 京 市 神 足 寺 田 1 　〒617-0833　　   京 都(075)958-3606　FAX(075)958-1296

北関東営業所 / 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-19-26サザンスカイビル　〒334-0013　　   川 口(048)287-1159　FAX(048)287-1173
名 古 屋 支 店 / 名古屋市中区錦1丁目10-27号カネヨビル7F　〒460-0003　　   名古屋(052)219-6781　FAX(052)219-6780
関　西　支　店 / 京 都 府 長 岡 京 市 神 足 寺 田 1 　〒617-0833　　   京 都(075)958-3670　FAX(075)958-3671

福 岡 営 業 所 / 福岡市博多区博多駅南6丁目2-30　〒812-0016  　   福 岡(092)411-4750　FAX(092)411-4785
国 際 業 務 部 / 京 都 府 長 岡 京 市 神 足 寺 田 1 　〒617-0833　　   京 都(075)958-3608　FAX(075)958-3647
本社サービスグループ / 京 都 府 長 岡 京 市 神 足 寺 田 1 　〒617-0833　　   京 都(075)958-3629　FAX(075)958-3695
東京サービスグループ / 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-19-26サザンスカイビル　〒334-0013　　   川 口(048)287-1116　FAX(048)287-1173
名古屋サービスグループ / 名古屋市西区あし原町166番地　〒452-0823　　   名古屋(052)505-5411　FAX(052)505-5413
海                 外 / アメリカ(シカゴ、ロサンゼルス)、メキシコ、ブラジル、中国(浙江、上海、香港)、韓国、台湾、シンガポール、インド


